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주사기(5건)
3cc, 10cc, 20cc, 

syringe
피스톤 불량, 바늘 누락, 유체 누출, 바늘이 휘어져 cap 
뚫고 나옴. 

의료용절삭기구 Piezo tip, scaler tip Tip 파절, 작동 안 됨.

수액세트 수액세트 주사기 연결부위 찢어짐, 약물 누출, 이물질 발견.

치과용엔진 치과용엔진 모터 라인 열 발생, 멈춤.

폴리글리콜산봉합사 Vicryl 봉합사 violet 코팅 벗겨짐, 끊어짐, 매듭 지어짐.

치과용핸드피스 핸드피스 멈춤, 회전 약함, 주수라인 꺾임, 물샘.

치과용진료장치및의자 Unit chair 석션 압력 약화, 라이트 고장, 물공급관 누수

치과용임플란트 임플란트 임플란트 주위염, 고정체 파절, 보철물 파절, screw 풀림
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